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A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
Fluoriméter szűrők FLUOROSKAN ASCENT FL fluoriméter leolvasóhoz készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei


TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék (labor)


	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. Szűrőkészlet FLUOROSKAN ASCENT FL fluoriméter leolvasóhoz
	
	

	1. Fluoro filter 430 nm Excitation only HBW 10 nm
	
	

	2. Fluoro filter 485 nm Excitation and Emission
HBW 14 nm
	
	

	3. Fluoro filter 584 nm Excitation only HBW 16 nm
	
	

	4. Fluoro filter 612 nm Emission only HBW 6 nm
	
	





