A mikroszkópoknál elvégzendő Feladatok:
2. számú Melléklet
	-optikák tisztítása



	-fényút beállítása



	-mechanikai mozgások ellenőrzése



	-fényerőszabályozó átépítése fix világításra



	-alsó-felső led panel cseréje




A mikroszkópoknál tapasztalt hibák: 

	-A mikroszkópok lencséi szennyezettek (10 db mikroszkópnál)



	- Nem megfelelően működő fényerőszabályzó (10 db mikroszkópnál)



	- Kontakthiba, hibás kapcsoló (10 db mikroszkópnál)



	- Nem megfelelően világító alsó-felső led panel (9 db mikroszkópnál)




