
Cryo microtom/Kriosztát szövetmetszetek készítéséhez belső UV és ezüst fertőtlenítéssel.
Igényelt mennyiség: 1 db
Specifikációs követelmények:
· Metszetvastagság beállítása: min. 1- 100 μm 
· Teljes mintaelőtolás: min. 25 mm
· Függőleges löket: min. 59 mm
· A kamrahőmérséklet beállítása: min. 0- -35 °C között állítható
· Gyorsfagyasztó polc megléte
· Elektromos durvameghajtó megléte, minimum 2 lépésben
· Mintatartó fej hűtés beállítása: min.  -10°C - -50 °C között
· Tartozékok: min. 100 db eldobható rozsdamentes acél penge, 1db fagyasztó medium, 1db ecset megléte
· Aktív ezüst ionos felületi bevonat a nagyobb higiénia biztosítása érdekében 
· UV fertőtlenítés megléte 
· Alacsony és magas profilú pengék befogása egy ugyanazon pengetartóba, amely egybeépített pengekiadóval is rendelkezik
Nem motoros
· UV fényes fertőtlenítés, aktív ezüst ionos felületi bevonat a nagyobb higiénia biztosítása érdekében 
· Érintőgombos, LED kijelző vezérlőpanel
· A metszetek vastagsága 1-100 mikronéter között állítható, 0,5, 1, 5 és 10 mikrométeres lépésekben
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