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· a készülék patkány és egér izofluránnal való általános érzéstelenítésére alkalmas, 
· egéren és patkányon alkalmazható maszk
· az egyszerre altatható és műthető állatok száma 5, de legyen alkalmas az egyesével történő műtéti altatásra is
· az altatott állatszám változása esetén a készülék csöveit ne kelljen átszerelni
· rendelkeznie kell egy indukciós kamrával az állatok előaltatásához, ami patkányokra van méretezve (minimum méret: 24x12x18 cm)
· a kiáramlott narkotikum elszívása és megfelelő megkötése (aktív szenes szűrő) zárt rendszerben biztosított legyen, a szűrő cseréjének indikációja definiált legyen
· az altatógép mobil kivitelezésű és könnyen mozgatható legyen a laboratóriumi helységek között
· 1 év garancia, magyarországi szervízszolgáltatás

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterű termékekre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.
Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.
Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket (min. 1 év), a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

